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PRESCRIPCIONS TECNIQUES SOBRE EL MANTENIMENT PREVENTIU
DELS EQUIPS DE PRODUCCIO D'AIGUA PURIFICADA UBICATS AL
CAMPUS MAR.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Efectuar el manteniment preventiu segons els apartats d'aquest contracte pel
seu personal d'assisténcia técnica als equips Milli-Q Biocel A10 i Elix 70 indicats
a l'apartat tres dins del termini d'un any a contar des de |'entrada en vigor
d’aquest contracte, per tal de poder reduir les possibles reparacions futures i
mantenir I'equip en tot moment en perfecte estat de funcionament.

2. SERVEIS GENERALS DEL CONTRACTE
MANTENIMENT PREVENTIU.

L'empresa adjudicataria fara una revisi6 completa anual de tots els equips
descrits en aquest contracte, préviament programada de com( acord entre
I'adjudicatari d'aquest contracte i la Universitat d’acord al protocol del
fabricant de I'equip.

Els técnics qualificats que facin aquestes visites anuals, i la resta de visites
que puguin fer, portaran les seves propies eines i els recanvis que utilitzin,
sempre sera material original, estan inclosos en aquest contracte.

Un cop efectuades les operacions, es procedira a facilitar un part d'intervencié
de manteniment | donar el vist-i-plau per part del responsable de
manteniment de I'edifici, actuacid preceptiva per tal de procedir a la facturacié
del esmentat servei.

Formacié al personal de la Universitat que manipuli els equips relacionats en
aquest contracte, per a la correcta manipulacié d’aquests.

MANTENIMENT CORRECTIU

Aquest contracte inclou els treballs de manteniment correctiu i peces de
recanvi, s'entén per tant que és un contracte a tot risc, excepte modul EDI no
inclos per la seva llarga durada.

Cas que l'empresa adjudicataria no pogués reparar els equips en la primera
visita efectuada a l'efecte, en fara totes les que siguin necessaries, i fins a que
I'equip en qliestio sigui plenament operatiu, sense cap cost afegit al contracte
signat entre ambdues parts.

Si en cap moment l'equip deixés de funcionar satisfactoriament, es disposara
d'un servei d'assisténcia d'emergéncia que funcionara tots els dies laborables,
en horari d'oficina. Inclou també un servei d'assisténcia telefdnica dins del
mateix horari.



En el cas que l'equip no es pogués reparar a les nostres dependéncies
I'empresa adjudicataria es responsabilitzara del transport dels equips, el
seguiment i supervisié de la reparacid i lliurament de I'equipament un cop
reparat.

Justificar mitjangant un informe técnic -part d'intervencié- els treballs i
reparacions realitzades per part de I'empresa adjudicataria, aixi com sobre les
modificacions, reparacions i/o substitucions de materials que necessitin dits
treballs i reparacions.

3. RELACIO D'EQUIPS A MANTENIR

Relacié dels equips de la Universitat Pompeu Fabra que es veuen afectats per
aquest contracte.

- 1 equip ultra purificador d'aigua Millipore Milli-Q Biocel A10 (ref.
ZMQS50FTY), n/s FBMM15888D amb contracte de manteniment tipus
TOTAL SC-043582-2

- 1 equip purificador d'aigua Milipore Elix 70 (ref. ZLXS50070), n/s
F8PN39722C, amb contracte de manteniment tipus ADVANCED SC-
043582-2, compost pels seglients elements:

1 PREPAK L WALL BRACKET (ref. WBPRPKLO1)

1 DEP. COMPLETO 2000 L (ref. JMSPTANKA)

1 ELIX-L TOC UPGRADE KIT (ref. ZLXOTOCKT)

1 ELIX-L RESISTIVITY KIT (ref. ZLXORESKT)

1 LOOP UV LAMP 1A10/1A30 (ref. JMSPELECA)

2 SDS PUMP (ref. ZF2000044)

1 CONTROL BOX (ref. JIMSPELECA)

2 PREPAK L3 PRESYSTEM PACK (ref. PRPKOL003)
1 INSTAL:LACIO ELECTRICA (ref. JMSPELECA)

Fungibles inclosos al contracte a carrec del adjudicatari:

3 PROGARD TL1 CLS PRETREATMENT

3 PREPAK L3 PRESYSTEM PAK

1 LAMP. UV 1A 4 PINS

1 FILTRE DE VENTEO 12" AMB TRAMPA DE CO2
1 Q-GARD 1

1 QUANTUM EX WITH MILLIPAK EXPRESS 20.

1 MILIPACK GP NO STER. (1/BOX).

1 A10 UV LAMP. REPLACE KIT

1 MAINTENANCE KIT LX/RIOS/MQ



4. PRESSUPOST

El import maxim per aquest contracte anual de manteniment s’estableix en la
quantitat total de 6.710,00 € (IVA exclos).

L’adjudicatari presentara factures trimestrals, a frimestre vengut, que seran
conformades per part del Servei de Gesti6 Patrimonial i Contractacio.

Alex Lépez Picart
Cap de la Unitat Técnica
d'Obres i Manteniment

Barcelona, 4 de novembre de 2015
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