Barcelona

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT D’UN LIOFILITZADOR UBICAT AL CAMPUS MAR.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Efectuar el manteniment preventiu segons I’apartat dos d’aquest contracte pel seu
personal d’assisténcia técnica a I’equip indicat a ’apartat quatre dins del termini
d’un any a comptar des de I’entrada en vigor d’aquest contracte en les condicions
generals i especifiques que es detallin a les seves clausules administratives, per tal
de reduir les possibles avaries futures i mantenir I’equip en tot moment en perfecte
estat de funcionament.

2. SERVEIS GENERALS DEL CONTRACTE
El contracte compren els serveis segiients:

- Es fara una visita preventiva anual segons la planificacio de visites de
’empresa contractada que es determinara previ acord amb la Universitat.

- Durant aquesta visita es realitzara la comprovacié de I’estat de ’equip i del
seu correcte funcionament.

- Es faran els ajustaments necessaris, si escau.

- Subministrament i substituci6 de les peces fungibles detallades en el
contracte. Si durant les visites de manteniment preventiu es detecta la
necessitat de substituir altres recanvis no contemplats en el contracte, el
cost d” aquests aixi com la ma d’ obra associada es facturara a part, segons
tarifes vigents, sempre, prévia aprovacié de la Universitat.

- Lanetejaila seva necessaria lubricaci6.

- Presentara un informe escrit de les revisions efectuades incloent-hi les seves
observacions i les mesures adoptades.

- La ma d’obra necessaria, dietes i desplagaments dels técnics que facin les
revisions, objecte d’aquest contracte, no tindran cap cost per a la Universitat.

- Soluci6 d’avaries en un temps maxim de 48 hores. Les hores de
desplagament, ma d’ obra, dietes i despeses especials es facturaran segons
tarifes vigents durant I’any 2016. El recanvis necessaris i que no disposi el
client o que s’hagin d’enviar a petici6 seva es facturaran també a part,
sempre, previa aprovacio6 de la Universitat.

- A banda de les visites de manteniment preventiu, el servei tecnic de
’empresa contractada atendra quantes trucades li siguin fetes fora de dites
visites a causa d’avaria del instrument.

- El tecnic que faci venir ’empresa contractada per fer les visites programades
de manteniment preventiu i del calibratge anual previstes en el contracte,
assegurara el correcte funcionament dels instruments.

- Els treballs a realitzar s’efectuaran per técnics especialitzats de ’empresa
contractada i s’utilitzaran peces de recanvi originals.
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3. SERVEIS GENERALS LYOALFA

Canvi d’acoblament elastic.
Substituir kit juntes liofilitzador.
Sistema grup de buit:

o Buit limit.

o Velocitat caiguda de pressio.

o Canvi oli i filtre bomba buit.
Sistema grup frigorific:

o Absencia de fuites.

o Rendiment del grup frigorific.
Sistema de control:

o Ajust"0" sonda buit.

o Ajust "0" sonda temperatura condensador.

o Verificaci6 funcions controlador

Material inclos en el contracte de manteniment a carrec del adjudicatari:
- 1 Junta d’estanqueitat de codi 5943
- 2 Tub Armovin reforgat de codi C8758
- 2 Tub latex de codi C8260
- 1 Greix alt buit MOLYKOTE Tub 50G de codi 607820
- 1 Oli buit Engine Oil 7T AV-30 5L de codi 15265

4. PRESSUPOST

El import maxim per aquest contracte anual de manteniment s’estableix en la
quantitat total de 1.060,00 € (IVA exclos).

L’adjudicatari presentara factures trimestrals, a trimestre vengut, que seran
conformades per part del Servei de Gestié Patrimonial i Contractacio.

5. RELACIO D’EQUIPS A MANTENIR

- 1 Liofilitzador Telstar Lyoalfa-6, amb niimero de série 126

Alex Lépez Picart
Cap de la Unitat Tecnica
d’Obres 1 Manteniment

Barcelona, 10 de desembre de 2015
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